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ДосліДження оБсягів викиДів, 
вплив нА Довкілля
Проаналізовано особливості впливу роботи автозаправних станцій (АЗС) на довкілля, ха-
рактеристики джерел утворення і викидів. Досліджені валові викиди від АЗС. Розглянуті схеми 
побудови автоматичних газоаналізаторів, що використовуються для контролю стану забруднен-
ня атмосфери на АЗС. Описано удосконалення способу вимірювання концентрації випаровувань 
палива у повітрі АЗС, шляхом усунення адитивної похибки (похибки нуля) газоаналізатору при 
безперервній роботі.




Стрімке зростання автотранспортних засобів приводить 
до збільшення кількості автозаправних станцій (АЗС). 
Існуюча мережа АЗС в Україні складає більше 6000 стан-
цій [1]. Кожна АЗС є джерелом викиду забруднюючих 
речовин (ЗР) [1, 2]. Постійно зростаюча кількість АЗС, 
а також об’єми реалізованого пального передбачає необ-
хідність детального підходу до визначення обсягів і но-
менклатури викидів шкідливих речовин під час роботи 
АЗС, впливу функціонування АЗС на довкілля та на-
вколишнє середовище. Ефективно оцінити екологічний 
стан прилеглої до АЗС території можливо тільки за умов 
об’єктивного контролю інструментальними засобами, 
а саме газоаналізаторами, газоаналітичними системами.
2.  постановка задачі  
і огляд літературних джерел
Робота АЗС приводить до систематичного, постійного 
техногенного навантаження на довкілля [1, 2]. Згідно 
існуючих розрахункових методик визначаються валові 
викиди забруднюючих речовин (ЗР) з АЗС під час 
проведення технологічних операцій на АЗС [3, 4]. Роз-
рахункові методики дають інтегрально характеристи-
ку загальної маси викиду за певний інтервал часу: с, 
год, рік, а визначення безпосередньої концентрації ЗР 
в різних точках території АЗС: санітарно-захисній зоні, 
сельбищній території повинно проводитись з викорис-
танням інструментально-лабораторними методами [5, 6]. 
Вимоги до технічних характеристик газоаналізаторів 
в певній мірі носять суперечливий і різноманітний ха-
рактер. Це пов’язано з тим, що існують різні нормативи: 
протипожежні, екологічні, санітарно-гігієнічні, охорони 
праці в яких регламентуються вимоги до газоаналізато-
рів. Відповідно методи газового аналізу, режими роботи 
приладів, метрологічні характеристики, конструктивне 
виконання у газоаналізаторів мають суттєві відмінності 
і особливості функціонування. Таким чином виникає 
потреба в диференціації і класифікації автоматичних 
газоаналізаторів, що використовуються на АЗС для 
контролю відповідних вищезгаданих нормативів. І що 
особливо важливо вдосконалення їх технічних харак-
теристик, з урахуванням головної специфіки роботи 
АЗС: постійного знаходження в атмосфері випаровувань 
палива [7, 8].
3.  об’єкт, мета та задачі дослідження
Об’єкт дослідження — процес формування та роз-
повсюдження в атмосфері забруднюючих речовин, які 
містяться у викидах автозаправних станцій.
Мета дослідження — підвищення точності вимі-
рювання концентрацій забруднюючих речовин автома-
тичними газоаналізаторами у випаровуваннях палива 
автозаправних станцій.
Для досягнення поставленої мети необхідно вико-
нати такі задачі:
1. Визначити основні джерела забруднення та за-
бруднюючі речовини, які потрапляють в атмосферне 
повітря від АЗС.
2. Проаналізувати методики розрахунку утворен-
ня викидів забруднюючих речовин на території АЗС, 
в санінатрно-захисній і сельбищній зоні.
3. Проаналізувати сучасний стан інструментально- 
методичної і нормативної бази розрахунку та вимірювання 
концентрацій забруднюючих речовин у викидах АЗС.
4. Обґрунтувати метод компенсації адитивної похиб-
ки (установки нуля шкали) газоаналізатора за рахунок 
використання каталітично підготовленого атмосферного 
повітря АЗС, в якості нульової калібрувальної суміші. 
4.  викиди Азс : особливості утворення  
і характеристики викидів
Забруднення довкілля АЗС відбувається за рахунок 
потрапляння в атмосферне повітря випаровувань палива. 
Викиди випарів палива відбувається: під час заправки 
ємкостей АЗС від цистерн заправників; зберігання палива 
в ємкостях; під час безпосередньої заправки автомобілів.
Основними забруднюючими речовинами (ЗР) в про-
цесі експлуатації АЗС при використанні бензину, дизельно-
го палива (ДП) та скрапленого вуглеводневого газу (СВГ) 
є: бензин, Вуглеводні насичені С12–С19 (розчинник 
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РПК-26611 і ін.), пропан, бутан, етан, метан. Безпосеред-
ньо джерелами викиду забруднюючих речовин на АЗС 
під час виконання технологічних операцій є: дихальний 
клапан резервуару з пальним (організоване джерело), 
ЗР утворюються під час заправки резервуару з бензо возу, 
а також при зберіганні в резервуарах; гирло бензоба-
ку (неорганізоване джерело), ЗР утворюються під час 
заправки баків автомобільні транспортні засоби (АТЗ). 
На процес випаровування нафтопродуктів з резервуарів 
в статичних умовах впливають різні фактори: темпера-
тура навколишнього середовища; тиск і об’єм газового 
простору; площа контакту нафтопродукту з газовим 
простором атмосферний тиск.
Загалом втрати нафтопродуктів у вигляді випаро-
вування з резервуарів виникають у результаті «малих 
та великих» дихань.
Втрати за «малих дихань» спричиняються темпе-
ратурними коливаннями навколишнього середовища. 
Під час підвищення температури повітря у денний час 
поверхні резервуарів нагріваються, тиск та температу-
ра парогазової суміші наростає, внаслідок цього випа-
ровування нафтопродуктів, особливо легких фракцій, 
збільшується. Збільшення тиску в парогазовому про-
сторі призводить до спрацювання дихального клапану 
встановленому в резервуарі і виходу пароповітряної 
суміші до навколишнього середовища. При цьому важ-
ливе значення має ступінь заповнення резервуара нафто-
продуктом і пов’язаний з нею об’єм газового простору.
«Великі дихання» виникають під час витиснення 
пароповітряної суміші до навколишнього середовища 
у процесі заповнення нафтопродуктом резервуара. При 
цьому об’єм газового простору зменшується, спрацьовує 
дихальний клапан. Об’єм «великого дихання» приблизно 
відповідає кількості нафтопродукту, що потрапив до ре-
зервуара. Втрати у разі «великих дихань» зростають під 
час збільшення кількості циклів «приймання — відванта-
ження» резервуарів і залежать від кліматичної зони [9].
5. Дослідження викидів типової Азс
Дослідження проводилися для АЗС, котра відпо-
відно зміні № 10 ДБН 360-92 [10], відноситься до 
II категорії (середньої) за потужністю, місткістю ре-
зервуарного парку та технологічними рішеннями. До 
її складу входить автозаправна станція (АЗС) та авто 
газозаправний пункт (АГЗП).
Характеристика АЗС:
АЗС здійснює приймання, зберігання та заправ-
ку автомобільного транспорту бензином марок А-95, 
А-95 (євро), А-92, та дизпаливом: ДП та ДП (євро), та 
зрідженим вуглеводним газом. Доставка нафтопродуктів 
та ЗВГ на АЗС здійснюється автоцистернами. Сумарна 
місткість підземних резервуарів для світлих нафтопро-
дуктів — 125 м3. Відпуск пального здійснюється через 
три паливо роздавальні колонки на чотири види палива.
Основними виробничими процесами АЗС є:
— злив світлих нафтопро-
дуктів з автоцистерн в ре-
зервуари;
— зберігання палива у ре-
зервуарах;




Для зберігання газу встановлено два надземних ре-
зервуари кожний ємністю 5 м3, для заправлення авто-
мобілів газом встановлено заправну колонку для ЗВГ 
на одне підключення.
Основними виробничими процесами АГЗП є:
— злив зрідженого вуглеводного газу з автоцистерн 
в резервуари;
— зберігання зрідженого вуглеводного газу у ре-
зервуарах;
— реалізація зрідженого вуглеводного газу спожи-
вачам (заправка баків АТЗ).
Відомості про виробничу потужність:
Потужність АЗС-316 заправок світлими нафтопро-
дуктами за добу.
Потужність АГЗП-75 заправок зрідженим вуглевод-
ним газом (пропан-бутан) за добу. Режим роботи — 
цілодобовий 365 діб на рік.
Основні техніко-економічні і екологічні параметри 
АЗС по результатам проведених досліджень наведені 
в табл. 1–4 та на рис. 1.
Таблиця 1
Основна сировина, що використовується
Найменування Кількість
Документації, що регламентує  
вимоги до сировини
А-95 (євро) 200 м3 ДСТУ 4063-2001
А-95 600 м3 ДСТУ 4063-2001
А-92 400 м3 ДСТУ 4063-2001
ДП 450 м3 ДСТУ 3868-1999
ДП (євро) 150 м3 ДСТУ 3868-1999


















Резервуар для палива 
РГС-25 (3  од.)
25 м3 8760 1999 2044
Резервуар для палива 
РГС-25 (2 од.)
25 м3 8760 2000 2045
Колонки паливо-розда-
вальні «Salzkotten» типу 
MPD-SK-U (3 од.)
40 л/хв 812,28 1999 2024
Резервуар для скрапле-
ного газу Р-5 (2 од.)
5 м3 8760 2006 2031
Колонка газозаправна 
LPG-1-U






























Всього 2,336840412 0,512358 2008,20244 2011,0652011,065  
рис. 1. Балансова схема матеріальних потоків
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При дослідженні АЗС виявлено 15 джерел вики-
дів (табл. 3), через які в атмосферне повітря надходять 
6 забруднюючих речовин (табл. 4).
Таблиця 3
Характеристика джерел викиду
№ Назва джерело викиду Найменування речовин
1
Дихальний клапан підземного 
резервуару (25 м3) з бензином 
А-95 (євро)
Бензин (нафтовий малосірчистий, 
у перерахунку на вуглець)
2
Дихальний клапан підземного 
резервуару (25 м3) з бензином 
А-95
Бензин (нафтовий малосірчистий, 
у перерахунку на вуглець
3
Дихальний клапан підземного 
резервуару (25 м3) з бензином 
А-92
Бензин (нафтовий малосірчистий, 
у перерахунку на вуглець
4
Дихальний клапан підземного 
резервуару (25 м3) з дизель-
ним паливом
Вуглеводні насичені С12-С19 (роз-
чинник РПК-26611 і ін.) у пере-
рахунку на сумарний органічний 
вуглець
5
Дихальний клапан підземного 
резервуару (25 м3) з дизель-
ним паливом ДП (євро)
Вуглеводні насичені С12-С19 (роз-
чинник РПК-26611 і ін.) у пере-
рахунку на сумарний органічний 
вуглець
6–11
Гирло бензобаку при наливан-
ні бензину А-95 або А-95 (єв-
ро), або А-92, або ДП, або 
ДП (євро)
Бензин (нафтовий малосірчистий, 
у перерахунку на вуглець), вугле-
водні насичені С12-С19 (розчинник 
РПК-26611 і ін.) у перерахунку 
на сумарний органічний вуглець
12
Дихальний клапан надземно-
го резервуару зі ЗВГ
Пропан, бутан, метан, етан
13
Гирло балону при заправці 
автомобілів ЗВГ
Пропан, бутан, метан, етан
14
Гирло системи для зливу ЗВГ 
з автоцистерн в резервуа-
ри (5 м3 + 5 м3)
Пропан, бутан, метан, етан
15
Дихальний клапан надземних 
резервуарів зі ЗВГ
Пропан, бутан, метан, етан
Таблиця 4




















Вуглеводні насичені С12-С19 
(розчинник РПК-26611 і ін.) 
у перерахунку на сумарний 
органічний вуглець
1,0 4 0,02768251130
3 Метан 50 — 0,0011212
4 Етан 65 — 0,0279247
5 Бутан 200 — 0,2377
6 Пропан 65,0 — 0,2962
всього 2,38891154
З наведених досліджень випливає необхідність про-
типожежного контролю випаровувань палива методами 
експрес-контролю. Як правило для цих цілей використо-
вується термокаталітичний метод газового аналізу [11]. 
На основі даного методу випускаються пожежні сигналі-
затори випаровувань палива на АЗС. Сигналізатори роз-
міщують по периметру станції, вимірювальна інформація 
надходить на пульт управління для видачі світового і зву-
кового сигналів. Каталітичне окислення компоненту — 
парів палива, що визначається, здійснюється на нагрітій 
каталітично активній нитці при температурі +300 °C, яка 
є одночасно чутливим елементом — плечем вимірюваль-
ного мосту. Основним недоліком існуючих термокаталі-
тичних газоаналізаторів є неможливість його застосування 
в стаціонарних умовах для безперервного контролю випа-
ровувань горючих газів в атмосфері АЗС. При викорис-
танні атмосферного повітря для калібрування нульових 
показів газоаналізатора, за наявності в атмосфері ви-
паровувань вуглеводнів неможливо встановити нульові 
покази. Для того щоб провести таке калібрування необ-
хідно повністю припинити роботу АЗС, через певний час 
повітря очиститься і є можливість встановлення нуля 
шкали приладу. Але така процедура вимагає значного 
часу, припинення роботи АЗС, а отже зменшення при-
бутку і погіршення економічних показників.
На рис. 2 наведена вдосконалена схема термоката-
літичного газоаналізатора, в якій підвищення точнос-
ті вимірювання відбувається за рахунок використання 
атмосферного повітря АЗС в якості нульової калібру-
вальної суміші [12].
 
рис. 2. Термокаталітичний протипожежний газоаналізатор  
підвищеної точності
Мостова вимірювальна схема 1, з вимірювальним 2 
і компенсаційним 3 термоелементом живиться від джере-
ла живлення постійної напруги Е1 4. Вихідна діагональ 
мостової вимірювальної схеми 1 через змінний резистор 5, 
приєднана до підсилювача 6 і далі з регістратором 7. 
Вимірювальний термоелемент 2 розміщений в проточній 
вимірювальній камері 8. Компенсаційний термоелемент 3 
розміщений в герметичній вимірювальній камері 9. Вхід-
ний газопровід 10 приєднаний до входу термокамери 11. 
Всередині термокамери 11 розміщений спіральний елек-
тронагрівач 12, виходи якого приєднані до змінного 
джерела електроживлення Е2 13 через перемикач 14.
Газоаналізатор працює наступним чином: в штатному, 
робочому режимі вимірювання, перемикач 14 розімкну-
тий і на електронагрівач 12 не надходить напруга від 
джерела живлення Е2 13. Атмосферне повітря з парами 
палива через газопровід 10, термокамеру 11 надходить 
у проточну камеру 8, де встановлений вимірювальний 
термоелемент 2, який є плечем мостової вимірювальної 
схеми 1. При згоранні парів палива на вимірювально-
му термоелементі 2 міняється його опір. Відбувається 
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розбаланс мостової вимірювальної схеми 1 у вихідній 
діагоналі, з’являється напруга пропорційна концентрації 
парів палива, яка через змінний резистор 5 підсилю-
ється підсилювачем 6 і виводиться на регістратор 7.
В режимі періодичного встановлення нуля шкали 
приладу перемикач 14 замикається і на електронагрі-
вач 12 (ніхромова або вольфрамова спіраль) подається 
змінна напруга від джерела живлення 13. Електронагрі-
вач 12 нагрівається до температури 250–300 °С на спіралі 
відбувається повне спалювання парів вуглеводнів і на 
виході термокамери 11 атмосферне повітря повністю 
очищається від парів вуглеводнів і інших домішок, тобто 
на виході термокамери 11 утворюється очищений потік 
атмосферного повітря, який використовується в якості 
«нульового» повірочного газу для періодичного встанов-
лення нуля шкали газоаналізатора, зменшення адитив-
ної похибки вимірювання, підвищення точності. Після 
проведення калібрування нуля шкали перемикач 14 
розмикається і прилад працює в штатному режимі.
Таким чином, за рахунок спалювання парів вуглевод-
нів на спіралі електронагрівача утворюється очищений 
потік атмосферного повітря, який використовується 
в якості «нульового» повірочного газу, таким чином 
дозволяється досягнути встановлення нуля шкали газо-
аналізатора без використання спеціального повірочного 
газу, а також зменшити адитивну похибку вимірювання 
та підвищити точності вимірювання.
6.  полум’яно-іонізаційний газоаналізатор 
екологічного контролю сумарних 
вуглеводнів у сельбищній зоні Азс
Для виміру сумарних вуглеводнів CnHm в складі 
у випаровуваннях АЗС при екологічному контролі реко-
мендується застосовувати полум’яно-іонізаційному метод 
газового аналізу (FID-метод). За допомогою FID-методу, 
можна створити високочутливий автоматичний газоана-
лізатор для виміру концентрацій сумарних вуглеводнів 
на рівні 0,00001 % [13]. 
Принцип виміру за цим методом полягає в тому, що 
аналізований газ направляється у водневе полум’я. При 
температурі 2000 °С відбувається дисоціація молекул вуг-
леводнів на СН-групи, їх окислення з утворенням вільних 
електронів та позитивних іонів СНО*. Якщо до зони 
водневого горіння прикласти електричне поле, виникає 
іонізаційний струм, пропорційний кількості СН-груп 
в молекулі вуглеводню. Полум’яно-іонізаційний перетво-
рювач має більш рівномірну чутливість до різних видів 
вуглеводних сполук, тому на цей час він прийнятий як 
стандартний для виміру сумарної кількості вуглеводнів.
Основним недоліком відомого полум’яно-іонізацій-
них газоаналізаторів є похибка вимірювань при засто-
суванні газоаналізатора для контролю випаровувань 
палива безпосередньо на АЗС. Внаслідок випарову-
вань палива, наприклад в атмосфері АЗС, з цистерн 
і заправних колонок в повітрі АЗС знаходяться пари 
вуглеводнів. При застосуванні полум’яно-іонізаційних 
газоаналізаторів, як найбільш чутливих, з лінійною 
шкалою, до вимірювання випаровувань вуглеводнів, 
полум’яно-іонізаційна реакція, яка відбувається в реак-
ційній камері газоаналізатора використовує повітря 
з атмосфери АЗС. Таким чином пари палива (вуглевод-
ні) в каналі повітря додаються до вуглеводнів каналу 
проби і виникає суттєва похибка вимірювання.
На рис. 3 наведена розроблена схема полум’яно-
іоні заційного газоаналізатору випаровувань палива під-
вищеної чутливості.
 
рис. 3. Функціональна схема полум’яно-іонізаційного газоаналізатора 
підвищеної чутливості: 1 — реакційна камера; 2 — колекторний 
електрод; 3 — спіраль підпалу; 4 — кнопка перемикач; 5 — джерело 
живлення підпалу; 6 — керамічний пальник; 7 — газопровід проби;  
8 — фільтр пиловий; 9 — збудник витрат; 10 — газопровід водню; 
11 — фільтр пиловий водневий; 12 — дросель; 13 — газопровід 
повітря; 14 — фільтр; 15 — джерело живлення поляризації;  
16 — резистор навантаження; 17 — схема обробки інформації;  
18 — вихідний прилад; 19 — камера спалювання; 20 — спіраль випалу; 
21 — вимикач; 22 — джерело живлення; 23 — збирач конденсату
Газоаналізатор працює наступним чином: проба, що 
досліджується по газопроводу проби 7 очищена від ме-
ханічних домішок відбирається з об’єкту випаровувань за 
допомогою збудника витрат 9 і надходить до пальника 6 
встановленому в реакційні камері 1. Також до газопро-
воду проби 7 надходить чистий водень по газопроводу 
водню 10, очищений фільтром 11 і відрегульований по 
витратам дроселем 12. Суміш водню і проби надхо-
дить на пальник 6, встановлений в реакційній камері 1. 
В реакційну камеру 1 також надходить повітря по газо-
проводу повітря 13 очищене фільтром 14. За допомогою 
спіралі підпалу 3, спіралі при натисканні кнопки пе-
ремикача 4, спіраль розігрівається до 300 °С від дже-
рела живлення підпалу Е2 5 і суміш проби, повітря, 
водню підпалюється на виході керамічного пальника 6. 
Під дією напруги поляризації Е1 15 прикладеної до 
пальника 6 (на кінці пальника напресовано металеве 
кільце електрод 6-Е) і через резистор навантаження 
16, другий полюс напруги поляризації Е1 15 приєдна-
ний до колекторного електроду 2, розташованого над 
пальником 6, виникає струм іонізації. Струм іонізації 
пропорційний концентрації парів палива через резистор 
навантаження 16, обробляється (підсилюється, масшта-
бується, переводиться в цифровий код) передається на 
вихідний прилад 18.
У зв’язку з наявністю у повітрі об’єкту досліджень (на-
приклад, АЗС, нафтопереробний завод) парів палива — 
горючих вуглеводнів, вони надходять газопроводом повіт-
ря 13 до пальника 6 і приводять до збільшення струму 
іонізації, тобто додаткової похибки вимірювань. Для вида-
лення парів горючих вуглеводнів на газопроводі повітря 13 
після фільтру 14, встановлена камера спалювання 19. 
При замиканні перемикача 21 на спіраль випалу 20 
подається напруга від джерела живлення 22. Під дією 
напруги Е3 спіраль 20 розігрівається до 300–350 °С і на 
цій розігрітій спіралі випалу 20 відбувається випалюван-
ня парів палива з газопроводу повітря 13 і на виході 
камери спалювання 19 утворюється очищене повітря без 
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парів палива, яке надходить до пальника 6. Продук-
ти згоряння палива в камері 19 у вигляді конденсату 
надходять до збирача конденсату 23 (скляна, керамічна 
посудина). Струм іонізації буде однозначно пов’язаний 
з концентрацією парив палива в газопроводі проба 7, 
в газопроводі повітря 13 пари палива повністю відсутні, 
адитивна похибка вимірювань ліквідована, чутливість 
газоаналізатора збільшилась [13].
Запропонований винахід дозволить використовувати 
полум’яно-іонізаційний газоаналізатор для екологічного 
моніторингу випаровувань палива у процесах нафто-
переробки, АЗС, нафтобазах і інших місцях зберігання, 
транспортування, використання паливно-мастильних 
матеріалів і де необхідний інструментальний контроль 
рівня випаровувань, для попередження виникнення ви-
бухонебезпечних ситуацій і екологічного моніторингу.
7. висновки
У результаті проведених досліджень:
1. Проаналізовані методики розрахунку викидів на 
АЗС та визначено операції та джерела забруднення, від 
яких відбувається викид забруднюючих речовин. На 
основі методик отримані розрахункові дані про рівні 
викидів 2,0–6,0 т випаровувань палива за рік, на АЗС, 
які підтверджують необхідність постійного моніторингу 
атмосфери. При цьому необхідно контролювати зміни 
температури і тиску пального під час простою резервуару 
і враховувати постійну присутність на території АЗС, 
значного скупчення автомобілів різного класу і типів, 
які до того ж працюють у найбільш несприятливому 
режимі холостого ходу, а отже до появи додаткового 
джерела забруднення і викиду додаткових забруднюючих 
речовин, продуктів згорання палива.
2. Встановлено, що для повної оцінки впливу АЗС 
необхідно виконувати комплекс робіт, який включатиме 
проведення інструментального вимірювання фактичних 
концентрації в атмосферному повітрі АЗС, за допомо-
гою сучасних газоаналітичних приладів, які реалізують 
відповідні методи газового аналізу: термокаталітичний, 
полум’яно-іонізаційний, фото-іонізаційний залежно від 
нормативів: екологічних, санітарно-гігієнічних, проти-
пожежних, безпеки праці, які контролюються на АЗС.
3. Обґрунтовано, що використання методу компен-
сації адитивної похибки газоаналізатора в термоката-
літичному і полум’яно-іонізаційному методах газового 
аналізу дозволить проводити вимір концентрацій су-
марних випаровувань вуглеводнів від 0,005 мг/м3 до 
1000 мг/м3 в автоматичному режимі при безперервній 
роботі і забезпечать установку нуля шкали газоаналіза-
тора з компенсацією адитивної складової систематичної 
похибки.
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АвТозАпрАвочные сТАнЦии: исслеДовАние оБъемов 
выБросов, влияние нА окружАЮщуЮ среДу
Проанализированы особенности влияния работы автозапра-
вочных станций (АЗС) на окружающую среду, характеристики 
источников образования и выбросов. Исследованы валовые 
выбросы от АЗС. Рассмотрены схемы построения автоматиче-
ских газоанализаторов, используемых для контроля состояния 
загрязнения атмосферы на АЗС. Описано усовершенствование 
способа измерения концентрации паров топлива в воздухе 
АЗС, путем устранения аддитивной погрешности (погрешности 
нуля) газоанализатора при непрерывной работе. 
ключевые слова: масса, выброс, автозаправочная станция, 
термокаталитический, газоанализатор, пламенно-ионизацион-
ный, испарение, топливо.
Івасенко Віталій Михайлович, аспірант, кафедра наукових, 
аналітичних та екологічних приладів і систем, Національний 
технічний університет України «Київський політехнічний ін-
ститут», Україна, е-mail: ivasenko-vitaliy@ukr.net.
Ивасенко Виталий Михайлович, аспирант, кафедра научных, 
аналитических и экологических приборов и систем, Националь-
ный технический университет Украины «Киевский политехни-
ческий институт», Украина.
Ivasenko Vitaliy, National Technical University of Ukraine «Kyiv 
Polytechnic Institute», Ukraine, е-mail: ivasenko-vitaliy@ukr.net
